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Miiszaki adatok P

- Méretek: 80 x 75 mm

-Suly: 235¢g

- Feszlltség: 3,7V

- Aram: 2A

- Teljesitmeny: 4 W

- Piros fény hémeérséklete: 36-45°C
- Sebesseégfokozatok szama: 5

Biztonsagi szabalyok
Akészilék elsd hasznalata el6tt kérjuk, figyelmesen olvassa el a hasznalati utmutatét, és
kovesse az abban talalhato ajanlasokat a biztonsagos hasznalat érdekében.

Az eszkoz Osszetevoi (2. oldal - f1)

1. Uzemmdd jelz6 hémeérséklet informaciéval
2. Hémérséklet allithato

3. Be/ki gomb

4. Vakuum Uzemmdd jelzb

5. Vakuum bedllitasi lehetbség

6. Csuszasgatlo szilikon felllet

7. Toltécsatlakozd

8. Nyolc masszazsgolyd

Voros fény terapia

A 625 nm £ 3 nm hullamhosszu voros fénnyel végzett kezelés hatékonyan kizd a bér lazasaga
ellen és javitja annak strliségét. Serkenti a kollagén és elasztin termelédését, noveli a sejtek
életképessegét és javitja a verkeringést.

Vakuumos masszazs
A negativ nyomasu masszazs stimulalja a bor és az izmok mély rétegeit, eléseqgiti a
regeneraciot, javitja a keringést és csokkenti a zsirszovetet.

Magnetoterapia
Az energiamagnes hasznalata tamogatja a szervezet magneses egyensulyat, tisztitja a vért és
serkenti a bels6 szervek aramlasat.

Hogyan kell hasznalni (2. oldal - f2)

Akezelés megkezdeése elbtt kenje be a bért apoloolajjal. Annak érdekeében, hogy az olaj ne
keruljon a készulékbe, hasznalat el6tt helyezzen be egy pamutszrét a szlrésapkaba, majd
helyezze be a szivonyilasba.

Felhasznaloi kézikonyv (2. oldal - f3)

1. AkészUlék bekapcsolasahoz nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot [1. abra]. A készulek
készenléti uzemmodba lép, amit a 00 kijelzés jelzi a kepemyodn.

2. Akészuléket a gomb hosszu lenyomasaval is kikapcsolja [1. abral.
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3. Nyomja meg roviden a gombot [2. dbra] a vakuum Uzemmaod aktivalasahoz (a [3. abra] ikon
megjelenik a képernyon). Ennek a gombnak a rovid megnyomasa lehetdve teszi a vakuum
fokozatok cseréjét (0-1-2-3-4-5-0 off-1 recycle). A vakuum kikapcsol, ha a sebességfokozat O-ra
van allitva.
4. A piros fény( fltés aktivalasahoz nyomja meg roviden a gombot [4. dbra). Ahémeérséklet ikon
[5. abra] megjelenik a képernydén, és a piros fény vilagitani kezd. A gomb rovid megnyomasa [4.
abra] megvaltoztatja a fUtési modot (0-1-2-3-4-5-0 shutdown-1 recycle). A flités kikapcsol, ha a
készulék 0 fokozatban van.
5. a) Készenléti modban a készulék 5 perc inaktivitas utan automatikusan kikapcsol.

b) A vakuum Uzemmaod lehetéve teszi az intenzitas beallitasat 1. és 5. fokozat kozott.

c) Hémeérséklet Uzemmddban a fltési intenzitas 1-t8l 5-ig allithatd. Az egyes fokozatok
hémérséklete: 36°C £ 2 (1. fokozat), 38°C + 2 (2. fokozat), 40°C * 2 (3. fokozat), 42°C + 2 (4.
fokozat), 45°C + 2 (5-0s fokozat).

A készulék toltése

Miutan az eszkdzt USB-porton keresztul csatlakoztatta az aramforrashoz, az eszkoz leall, és
megkezdbdik a toltés. Ne hasznalja a készlléket toltés kozben.

A készullék litium akkumulatorral van felszerelve. Kérjuk, hasznaljon 3,7 VV DC, 2 A halozati
adaptert vagy szamitégép USB-portjat a toltéshez.

MEGJEGYZES: A késziilék nem miikodik toltés kozben.

A kezelés utani tippek

Akezelés utan két pohar vizet kell inni a folyadékpétlas és az anyagcsere elbsegitése
erdekében. Ha az eljaras utan kellemetlen érzés jelentkezik, néhany napig hagyja abba a
hasznalatat.

Tisztitas és karbantartas
Tisztitsa meg a készuléket nedves tortlkozével, igyelve arra, hogy ne kerlljon folyadék a
belsejebe. Fertétlenitésre 75%-0s koncentracioju orvosi alkohol hasznalhato.

Tarolas
Tarolja a készlléket szaraz, hlivos helyen, gyermekektdl és kdzvetlen napfénytdl tavol.
Rendszeresen tOltse fel az akkumulatort, ha a készlléket hosszabb ideig nem hasznalja.

Tobb informacio
- Weboldal: www.beautifly.eu
- YouTube-csatorna: www.youtube.com/beautiflyeu



