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FeszUlltséq: ny:

Jelenlegi: oV

Akkumulator: 450 mAh

Eré6: Litium-ion akkumulator
Méret: 1,6 W

Meérleg: 163,5x52x38 mm
Szivasi teljesitme- 2059

50-60 kPa

Biztonsag

A termék hasznalata elétt olvassa el ezt a kézikonyvet, és a készulek
hasznalata soran kdvesse az abban talalhaté ajanlasokat.

Alkatrészek leirasa - készulék [2. oldal - f1]

1. TOltésjelzd

2. Szivoteljesitmény-jelz6

3. Bekapcsologomb/szivoerd beallitasa

4. USB port

Alkatrészek leirasa - fejek [2. oldal - 2]

1. Kis kerek szivéfej. Alacsony szivoer§ Szaraz vagy eérzékeny bori
embereknek, valamint azoknak, akik most kezdik a kezelést a készulék-
kel.

2. Ovalis szivofej. Kozepes szivoerd/kulonleges forma. Lifting és
feszesitd kezelésekhez.

3. Kerek szivofe). Gyenged/kdzepes szivoerd. Zsiros bérd, pattanasos
vagy mitesszeres bérlek szamara.

4. Kis mikrokristalyos szivofe;

5. Ovalis mikrokristalyos szivofej

6. Kerek mikrokristalyos szivofe;

Szolgaltatas

Bekapcsolni kikapcsolni

Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsoldgombot 3 masodpercig, a
termék bekapcsol, a kijelzd be van kapcsolva, és a szivoerd 1 fokozatu
(lagy) jelenik meg.

Teljesitményszabalyozas

Nyomja meg roviden a bekapcsologombot a szivoerd beallitasahoz.
Minden rovid megnyomas egy szinttel noveli a szivoerdt, a kovetkezd
sorrendben: lagy > normal > er0s > ultra erds.

Alkalmazas

* Elszinez6dés

* Hegek

« Striak

« Kitagult, jol lathaté porusok



» Mitesszerek és pattanasok (elkerulje a gyulladasos és gennyes
elvaltozasokat)

» Rancok

» Az egészséges szintél mentes bér a fényodregedeés els6 jeleivel

Ellenjavallatok

* Aktiv gennyes akne

» Rosacea

* Retinoid terapia

» Savas kezelések, lézerek - legalabb 4 hetes intervallum a mikroderma-
brazio elott

* Psoriasis

* Virusos, bakterialis €s gombas bdrbetegsegek

* Errendszeri bér

* Hegesedeési hajlam

» Megszakadt a bdr folytonossaga (friss sebek)

» Bérrak vagy gyanus anyajegyek a kezelt teruleten

* Arcfeltoltbk — mikrodermabrazid elétt legalabb 4 héttel, ellenkezb
esetben a készitmény elmozdulhat.

* Ne mossa le a készuléket vizzel, mert a készulék nem vizallo.

Mikrodermabrazio [2. oldal - f3] — mozogjon a nyilak iranyaba
Emelémasszazs [2. oldal - f4] — mozogjon a nyilak iranyaba

Forditsa el a szivéfejet 90 fokos helyzetbe, és lassan mozgassa az arcan.
Ne tartsa sokaig ugyanazt a részt. (Miel6tt eltavolitana a szivofejet a
bérrél, dontse oldalra, hogy kiengedje a tulnyomasos levegét. Ez
lehetdve teszi, hogy biztonsagosan tavolitsa el a boér irritacidja nélkul. Ne
huzza vagy mozgassa kozvetlenul, hogy elkerllje a bér huzasat és a
bérpir kialakulasat. )

Tovabbi informacio a cégrél és a termékekrdl [2. oldal - 3]
- www.beaultifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu



