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Meéret: 139,6*53,5*37 mm
Mérleg: 429

Frekvencia: 0,5V

Toltési feszlltség: 5V

Toltéaram: 120mA

Maximalis Uzemi aram: 120mA

EMS frekvencia: 60-1 kHz

Akészlet tartalma: [lasd 2. oldal, f1]
1. EMS szemmasszazs készlilék
2. USB-kabel

3. Felhasznaloi kézikdnyv

4. Tisztité kendd

Akészllék alkatrészeinek leirasa: [lasd 2. oldal, 2]
1. Be/ki gomb /lizemmdd valtasa
2. Intenzitas valtoztatds gomb

Hasznalat el6tt
Ellenérizze az akkumulatort a be-/kikapcsold gomb hosszu lenyomasaval,
ha a késztlilék nem kapcsol be, csatlakoztassa az USB toltékabelt.

Hogyan kell hasznalni?

BE-KI gomb/lizemmad kapcsolo

Bekapcsolas: tartsa lenyomva az ON/OFF gombot 2 masodpercig.
Kikapcsolas: tartsa lenyomva az ON/OFF gombot 2 masodpercig.
Uzemmdd kapcsolo: Kattintson a bekapcsoldgombra az elsé médba
valtashoz. Kattintson ismét a gombra a masodik modba Iépéshez. Egy
Ujabb megnyomas aktivalja az els6 (alapértelmezett) modot.

1. Kapcsolja be a késztiléket és tegye fel a szemuveget, ahogy tenné, az
elsé méd hosszu piros fény(l EMS - folyamatos hullam. Nyomja meg Ujra a
gombot, hogy impulzushulldam Gzemmaodba valtson.

2. Mkodé allapotban 10 masodperces idékorlat van. Ha 10 masodpercen
belll nem végez semmilyen mlveletet, a késziilék automatikusan
kikapcsol.

3. Toltés: A készlilek toltése USB kabelen keresztil torténik, toltés kézben
a piros lampa vilagit. Amikor teljesen fel van téltve, a jelzéfény zoldre valt.

A folyamatos hullam tzemmadd 10 percig tart, ezutan a készulék kikapcsol.
A pulzald hulldm Gzemmad 10 percig tart, ezutan a készllék kikapcsol.

Ovintézkedések

» Normalis, ha a készllék hasznalatakor enyhe csip6 érzést tapasztalunk,
az intenzitas a bdr paratartalmatdl figg, minél magasabb a paratartalom,
annal erésebb az érzés.

* Ne hasznalja a készuléket a felhasznaldi kézikbnyvben meghatarozottak-
tal eltérd célokra.

» Ne hasznalja a készuléket akut vagy kronikus betegségben
szenvedbknek, lazas, szivbetegségben szenveddknek, terhességnek,
arcm(tét utan, borkiutésnek, vérbetegségnek, menstruacié alatt,
pacemakerrel, fogszabalyzos fogszabalyzéval rendelkezéknek.

* Ne hasznalja a készuléket sérult bor, szaj vagy testrészek kozelében.

* Ovja a készlléket az Utésektdl.

* Tartsa tavol a késztléket portdl, vibraciotol, magas vagy alacsony
hémérséklettdl.

» Ha a csomagolas sértlt, hasznalat el6tt gy6z6djon meg arrdl, hogy a
készulék megfelelden mikodik.

* Tartsa a készliléket gyermekektdl tavol.

* Meghibasodas esetén ne kisérelje meg sajat maga szétszerelni a
készuléket.

» Ne meritse vizbe a készlléket, és ne tartsa vizsugar alatt — a készulék
nem vizallé.

* Csak a termékhez mellékelt USB-kabelt hasznalja.

Tarolas

* Tarolja a készlléket szaraz és tiszta helyen.
* Tartsa tavol magas hémérséklettdl.

* Tartsa tavol gyermekektdl.

Tisztitas
* Nedves ruhaval tordlje le.
* Ne meritse vizbe a készuléket — nem vizallo.

Tovabbi informacio a cégrél és a termékekrdl [2. oldal - 3]
- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautifly.eu



