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Méret 56x187x45,8 mm

Meérleg Korulbelll 154 g

Névleges teljesitmény Korulbelal 10W

Névleges feszultség DC 5V

Névleges aram Korulbelll 2A

Ora 6 perc.

Uzemmaod RF (1000KHz)/EMS 5-9uA
Akkumulator 7.4V 600mAh

Biztonsag:

A termék hasznalata el6tt olvassa el ezt a hasznalati Utmutatot, és a készilék hasznalata soran kdvesse
az abban talalhat6 ajanlasokat.

Késziilék leirasa [2-f1 oldal]:
1. Bekapcsolégomb

2. RF funkcié jelz6

3. EMS funkcidjelz6

4. Toltébazis

Miikodési mod:

A Lumix PRO készulék a héenergiaval kombinalva az EMS mikroaramok hatasaval maximalisan serkenti
a kollagéntermelést az arcbdr intenziv medfiatalitasa érdekében.

1. Energiafej 24 karatos arannyal bevonva

2. Epidermisz

3. Dermisz

4. A Lumix PRO héereje mélyen a dermisre dsszpontosult

5. Aho6 atadasa a bér mélyebb rétegeibe

6. Bor alatti szovet

7. Fellletes neuromuszkularis rendszer

Radiéhullamok (RF)

A radidfrekvencias (RF) bevalt technoldgia, amelyet az orvosi és kozmetikai iparban hasznalnak.
Szigoruan ellen6rzott hdmeérsékleten a magneses impulzus kozvetlendl a cellakra hat, hGenergiat
termelve. A tulmelegedés kdvetkeztében a kollagén rostok 0sszezsugorodnak, ami azonnali bérfeszesité
hatast ad. Ugyanakkor a radiofrekvencia aktivalja a kollagéntermelést. Az eredmény a kezelés utan
hamar lathaté: az arc konturjanak emelése, a bor feszesitése, a rancok csokkentése.

A kezelések sorozata (heti 2-3 alkalommal 6-8 héten keresztul) a bérszerkezetek hosszan tarto
feszllését kelti, eltavolitja a rancokat, csdkkenti a szem alatti "taskakat", visszaadja a fiatalos
arcvonasokat.

Arc lifting masszazs EMS aramokkal (Anti-aging)

Ez a fajta masszazs gyorsan feszesiti az arcot és visszaadja a bér rugalmassagat. Kisimitja a rancokat
(bérvasald hatas), hatékonyan javitja az arc konturjat és csokkenti a kitagult pérusokat. Az EMS
mikroaramok serkentik a bérsejtek aktivitasat, aminek kdszonhetéen a bér intenziven regeneralddik mar
mélyen is. Az EMS-t hasznal6 masszazs serkenti a vér mikrokeringéseét, ami csokkenti az elszinezédést,
javitja a bor tonusat és fenntartja a megfeleld hidrataltsagot. A bér taplalt, oxigénnel és élettel teli.

24 karatos arannyal bevont energiafej
A lehet6 legjobb nem mitéti lifting hatas elérése érdekében a készlilék fejét 24 karatos arannyal boritjak.
A mikronizalt arany fokozza a kollagén stimulaciét, megkénnyitve a tartos terapias hatasok gyors
elérését. Az arany tiszta formajaban antibakterialis tulajdonsagokkal rendelkezik - csillapitja az irritaciét
és a gyulladasokat. Az energiafej egy modern technolégiai megoldas, amely a kezeléseket hatékonysa
és egyben teljesen fajdalommentessé teszi.

59



Borapolas - a kezelés elvégzésének okai: PN
1. Mossa meg az arcat.

2. Vigyen fel megfelel6 mennyiségl gélt/szérumot vagy mas, csuszos allagu kozmetikumot a hasznalni
kivant terlletre (arc vagy nyak).

3. Nyomja meg hosszan a készllék gombjat a bekapcsolashoz.

4. Valasszon egy kényelmes Uzemmodot.

Fontos! Az elsd kezelési alkalomnal ajanlatos alacsonyra allitani a teljesitményt, majd a
teljesitményszintet gy beallitani, hogy az megfeleljen bérének a kovetkezo kezelések
tliroképességének.

Akészulék elsd hasznalata el6tt ajanlott bérérzékenységi tesztet végezni. A tesztet 24 6raval a Lumix
PRO elsé hasznalata el6tt kell elvégezni. Ehhez vigyen fel egy kis mennyiségl gélt/szérumot (vagy mas,
csUszos éllagt kozmetikumot) a kar belsé részére, és kezelje ezt a teriiletet-Lumix PRO-val. Ugyeljen
arra, hogy a bér ne reagaljon negativan a zselére/szérumra (az On éltal hasznalt kozmetikumokra) vagy
a kezelésre.

5. Ossza fel arcat 4 kezelési terUletre:

- jobb arc

- bal arc

- homlok

- kuls6 szemzug

6. Helyezze a készliléket a bérre, ne felejtse el enyhén megnyomni a készlléket, hogy biztositsa az
energiafej teljes érintkezését a bérrel.

7. Kezdje el mozgatni az eszkozt nagyon kis korkoros mozdulatokkal a kezelési terulet egy kis részén
(korulbeltl kétszer akkora, mint a kezel6fej). A készulék energigja mélyen a bdrbe kerul, komfortot és
meleget biztositva a bérnek.

Fontos megjegyzés: Ugyeljen arra, hogy az eszkozt folyamatosan lassan mozgassa a béron,
hogy megfeleld, egyenletes energiat biztositson a kezelt teriiletnek. Ne tartsa a készuléket egy
helyzetben anélkiil, hogy elmozdulna.

8. Folytassa a munkat a teljes kezelt terlileten lassu, kérkdrés mozdulatokkal 2-4 percig. Ugyeljen arra,
hogy az energia egyenletes legyen a teljes kezelési terllet masszirozasaval.

Megjegyzés: a kezelés hatasa fokozhato, ha az allkapocs vonalatdl felfelé, az arcok felé "emel6"
mozdulatokat végzunk.

9. Miutan befejezte a 2-4 perces kezelést, a 6-8. |épések megismétlésével tovabbléphet a kovetkezd
kezelési teriiletre. Véltson RF + EMS maddra (lasd a kézikényv "Uzemmaodok” cimii részét). Javasoljuk,
hogy alacsony teljesitményszinttel kezdje.

Fontos: RF + EMS médot CSAK az allkapocs teruletén hasznalja. Ne hasznalja az RF + EMS
maodot az arc mas tertletein.

10. Kezdje el mozgatni az eszkdzt nagyon kis linearis mozdulatokkal az allkapocs mentén.

11. Biztositani az optimalis eredmény érdekében hasznalja a készuléket mindkét oldalon 4 percig. A
teljes kezelési tertlet masszirozasa utan a kezelés befejezédik. A kezelés természetes hatasa lehet a
bérpir (erythema) és enyhe duzzanat (duzzanat) a kezelt terlileten. Mindkettének el kell tinnie rovid idén
beldl.

12. Nyomja meg hosszan a bekapcsolégombot a készulék kikapcsolasahoz.

13. Szukség esetén alkalmazhat hidratalo krémet.

14. Tisztitsa meg a készulék energiafejét nedves ruhaval vagy papirtoriével, majd helyezze a készlléket
a védotalpra, hogy megvédje az energiafejet a kovetkez6 hasznalathoz.

Figyelmeztetés: Ne meritse Lumix PRO késziiléket viz ala.
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Biztonsagi mechanizmus:
A késziilékben talalhaté automatikus hémérséklet-optimalizal6 mechanizmus megvédi a bért a
tulmelegedéstol.

Terapias ajanlasok:

- Ateljes arckezelés 8-12 percig tart. A kezelési id6 leroviditéséhez csak a kivalasztott kezelni kivant
terlletekre 6sszpontositson. A terapia idétartama személyenként eltéro.

- Az optimalis eredmény érdekében hasznalja a Lumix PRO készuléket heti 2-3 alkalommal 6-8 héten
keresztul.

- Az ugyanazon a kezelési teruleten végzett kezelések kozott legalabb egy nap szlnetet kell tartani.

- A hosszan tarté hatasok megdrzése érdekében a teljes kezelés befejezése utan a Lumix PRO
hasznalatat javasoljuk havi 2-4 alkalommal vagy sziukség szerint.

A késziilék toltése:

Leszallas

1. Els6 hasznalatkor kérjuk, toltse fel a készlléket ugy, hogy az akkumulator teljesen fel legyen toltve
(amennyiben a készllék teljesen feltdltott, nem kell tolteni).

2. Toltés kdzben helyezze a készlléket a toltbaljzatra, majd csatlakoztassa az USB-csatlakozot a
toltédugdba, és csatlakoztassa az altalanos haztartasi aramforrashoz. A LED jelz6fény pirosan vilagit
toltés kézben, a piros jelzéfény pedig kialszik, ha teljesen fel van toltve.

3. Atoltés soran egy 415 nm hullamhosszu lampa 5 percig fertétleniti a kezel6fejeket.

4. Atoltési idd korllbelul 120 perc, az eszkdz mikddési ideje pedig korulbeltl 50 perc.

Inditas és leallitas:
Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot, hogy kikapcsolt allapotban bekapcsolja a tapellatast. A
hangjelz6 ,D, D” hangot ad ki, amikor a készuléket be- és kikapcsolja.

Médok:
Indité moédban nyomja meg roviden a gombot, hogy valtson az 1. modbdl, 2. médbdl, 3. mdédbal, 4.
modbdl, 5. modbal, a berregé "D" hangot ad ki, és a jelz6 LED szine megvaltozik.
. méd: RF kezelés (1. szint), a LED jelzd folyamatosan zodlden vilagit.
. méd: RF kezelés (2. szint), a LED jelz6 folyamatosan kéken vilagit.
. méd: EMS kezelés (1. szint), a LED jelzd folyamatosan zdlden vilagit.
. méd: EMS kezelés (2. szint), a LED jelzd folyamatosan kéken vilagit.
. méd: RF és EMS kezelés (a LED jelzéfény folyamatosan kéken vilagit, mik6zben automatikusan valt
az RF és az EMS terapia kdzott).
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Hoémérséklet-érzékel — A kezelbfejek preciz NTC hémérseklet-érzékelbvel vannak felszerelve.

Az RF kezelés megkezdése utan a szenzor érzékeli a br hémérsékletét, ha a hémérséklet 420C-nal
alacsonyabb, akkor az RF kezelés miikddésbe lép. Ha 42°C felett van, a radiodfrekvencias kezelés
megszakad.

Emlékeztet6 alacsony akkumulator toltottségre — Ha a készulék akkumulatora tul alacsony, a hangjelz6 5
masodpercenként ,.D” jelet ad ki.

Automatikus id6zités — Az automatikus idézités funkcio 6 percre allitja be az id6t. Ezen id6 elteltével a
termék leall, és a hasznalat folytatasahoz ujra kell inditani.

Biztonsag — A termék hasznalata el6tt figyelmesen olvassa el a teljes hasznalati utmutatét. Mindig
kdvesse az Osszes figyelmeztetést és ajanlast. Kérjuk, tartsa be a kdvetkez6 ovintézkedéseket a Lumix
PRO hasznalatakor.

Figyelmeztetések és ajanlasok:

1. Ne helyezze vagy tarolja a készuléket vizforrasok, példaul mosogato vagy furdékad kozelében.
2. Ne meritse a készuléket viz ala.

3. Miutan csatlakoztatta a készuléket az elektromos halézathoz, ne hagyja felugyelet nélkal.
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4. Hasznalat el6tt ellendrizze a készuléket és annak tapellatasat, hogy nincsenek-e lathato sérulések. Ne
hasznalja a készuléket, ha az elektromos vezeték sérllt, vagy ha a készuléket szétszerelték.

5. Akészuléket csak a mellékelt tapkabellel és tapegységgel hasznalja.

6. Tartsa a készuléket gyermekektdl tavol.

7. Akészulék hasznalatakor ugyeljen arra, hogy a keze teljesen szaraz legyen.

8. Kapcsolja ki a készuléket hasznalat utan, illetve tisztitas és karbantartas el6tt.

9. Akezelés soran hasznaljon gélt/szérumot (vagy mas, csuszos allagu kozmetikumot), hogy biztositsa a
kezelés soran a megfeleld kenést, a j6 RF/EMS vezetdképességet és a bér jobb hidrataltsagat.

Biztonsagi szabalyok:

1. Akészuléket csak rendeltetésének megfeleléen, a jelen kézikdnyvben leirtak szerint szabad hasznalni.
2. Ne haszndlja a készlléket a szemhéjon, a szem korul vagy a szem korul pajzsmirigy aqch, az
ajkakon, a fuleken, a melleken vagy a nemi szervek tertletén.

3. Az érzés a készulék hasznalatakor legyen szép és kellemes. Ha barmilyen kellemetlenséget tapasztal,
azonnal hagyja abba a készulék hasznalatat.

Ne hasznalja a késziiléket, ha:

1. On 18 évesnél fiatalabb.

2. Pacemakere vagy belsd defibrillatora van.

3. Fém implantatumai vannak a kezelési tertleten, példaul aranyszalak. Ez nem vonatkozik a
fogtdbmésekre vagy az implantatumokra, amelyek nem jelentenek problémat.

4. Jelenleg rakos megbetegedése van, vagy volt korabban, kildndsen bérrakja vagy rakmegel6z6
anyajegyei.

5. Sulyos tarsbetegségei vannak, példaul szivbetegségei.

6. On terhes vagy szoptat.

7. Immunszuppressziv betegseég, példaul AIDS miatt legyengult az immunrendszere, vagy
immunszuppressziv gyogyszereket szed.

8. Barmilyen hével szimulalt betegsége van, példaul, de nem kizardlagosan, visszatéré herpes simplex
(a kezelt tertleten).

9. Korabban keloid hegek, gyengén gyogyuld sebek vagy érzékeny bére van. Az elmult harom hénapban
mUtéten, 1ézeres kezelésen vagy mély kémiai hamlasztason esett at a kezelt terlleten, és még mindig a
teljes gyogyulasi folyamatban van.

10. Allandé tdmések vannak a kezelési teriileten.

11. Ha a kezelési terlleten ideiglenes bortoltbanyagok vannak, a készulék hasznalata el6tt konzultaljon
orvosaval.

12. Botoxot adtak be a kezelt terlletre az elmult harom hénapban.

13. Gyanus elvaltozasai vannak a kezelt tertleten.

14. Jelenleg olyan gyogyszereket, gydogyndvénykészitményeket, vitaminokat vagy étrend-kiegészitdket
szed, amelyek fokozhatjak a bér érzékenységét vagy kiszaradasat.

Tovabbi informacioé a cégrol és a termékekrdl [2. oldal - f2]:

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu
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